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AlMg3
silber 

eloxiert
0,54

AlMg3
gold 

eloxiert
0,61

AlMg4,5Mn
Teflonbe-
schichtg. 
schwarz

0,67

AlMg3
schwarz 
eloxiert

0,70

AlMg3
bronze/
schwarz 
eloxiert

0,70

Al99 F14
blank
0,059 !

0,97 (Referenz)

rostfr. Stahl
Preßblech 

poliert
0,1

Messing
blank, poliert

0,078

CrNi-Stahl,
blank 0,2

St12 
blank
0,29
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160149,9°C E=0,7*: 150,2°CEmissivität

Temperatur aller Proben 150°C. Hieraus 
läßt sich der Emissionsgrad ermitteln

Meßaufbau

Referenz
mattschwarzer

Auspufflack
E=0,97

Probe 4
schwarz 
eloxiert
E=0,70

Referenz Prüfling


